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POSIBILIDAD DE QUE LA FUNCIONALIDAD DE LAS 
BOMBAS DE INSULINA ANIMAS VIBE, SE ALTERE 

AL RECIBIR UN IMPACTO 

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2016 
 

 

 

La AEMPS informa de la posibilidad de que la funcionalidad de las 
Bombas de Insulina Animas Vibe, fabricadas por Animas 
Corporation, EE.UU., se altere al recibir un impacto y emite 
recomendaciones dirigidas a profesionales sanitarios y pacientes. 

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD 
Referencia: PS, 14/2016 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
ha sido informada por la empresa Johnson & Johnson, Diabetes Solutions 
Companies, Francia, punto de contacto de vigilancia en Europa del 
fabricante Animas Corporation, EE.UU., de la notificación que están 
efectuando a profesionales sanitarios y pacientes sobre la posibilidad de 
que la funcionalidad de las Bombas de Insulina Animas Vibe, se altere al 
recibir un impacto. 

Las Bombas Animas Vibe, están indicadas para la infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI) en el control de la diabetes dependiente de 
insulina. 

De acuerdo a la información facilitada por la empresa, si la bomba sufre un 
impacto o el tapón de la pila se aprieta demasiado, existe la posibilidad de 
que aparezcan grietas alrededor de la pila de la bomba. Las grietas o daños 
en la bomba pueden afectar el contacto de la pila o la función 
impermeabilizante de la bomba, con la posibilidad de alterar los contactos de 
la pila y, por lo tanto, la funcionalidad de la bomba, por ejemplo, sus alertas. 

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

Animas ha remitido una nota de aviso para informar del problema 
detectado a los usuarios que disponen de los dispositivos afectados en 
nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a 
llevar a cabo por cada uno de ellos ya recogidas en la guía del usuario. 



 

 

  
 

Página 2 de 3 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios, AEMPS 

 

PRODUCTOS AFECTADOS 

Bombas de insulina Animas Vibe, fabricadas por Animas Corporation, 
Estados Unidos. 

  

Estos productos se distribuyen en nuestro país a través de la empresa 
Novalab Ibérica S.A.L., sita en C/ Argentina 2, Nave A10, 28806 Alcalá de 
Henares (Madrid). 

RECOMENDACIONES 

a) Profesionales sanitarios  

Contacte con los pacientes que estén utilizando las bombas de insulina 
mencionadas en el apartado “Productos afectados”, para hacerles 
entrega de la nota de aviso de la empresa e informarles de la 
importancia de inspeccionar la bomba de insulina, en particular cuando 
se golpea o se cae para cerciorarse de que funciona adecuadamente, 
así como de seguir las recomendaciones sobre cuidado y 
mantenimiento ya recogidas en la guía del usuario. 

b) Pacientes 

Si usted es un paciente diabético que está utilizando una bomba de 
insulina Animas® Vibe: 

1. Contacte con su profesional sanitario para que le haga entrega de la 
nota de aviso de la empresa para pacientes. 

2. Siga las recomendaciones y advertencias de la nota de aviso de la 
empresa ya recogidas en la guía de usuario. 

3. Póngase en contacto con la empresa Novalab Ibérica, si descubre o 
sospecha que la bomba se ha estropeado. 

Si su bomba de insulina no se corresponde con las mencionadas en el 
apartado “Productos afectados”, no le afecta esta nota informativa. 
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DATOS DE LA EMPRESA 

Novalab Ibérica S.A.L. 

C/ Argentina 2, Nave A10,  

28806 - Alcalá de Henares (Madrid). 

Teléfono de Atención al Cliente: 918024515  

e-mail: info@novalab.es 

mailto:info@novalab.es



